
www.cae-sim-sol.at

Projektinhalt war die Berechnung der Implantat-
beanspruchung in vivo, d.h. im eingeheilten  
Zustand im Knochen (Tibia). 

Dazu wurde das gesamte Knochen-Implantat- 
System modelliert. Es wurde die Implantatbean-
spruchung beim Stehen und Gehen für verschiede-
ne Implantatdesigns untersucht.

Die Abbildung unten zeigt das nach den Berech-
nungen als beste Version befundene Implantat-
design. Diese unzementierte Knieendoprothese 
ist heute im routinemäßigen klinischen Einsatz 
(Orthopädische Abteilung des Pulmologischen 
Zentrums der Stadt Wien).

Sie dient bei (relativ) jungen Patienten dazu, ein 
Implantat zu verwenden, welches wenig Knochen-
resektion erfordert. Dadurch kann – bei späterem 
Bedarf – ein weiteres (größeres) zementiertes 
Implantat verwendet und somit die Mobilität des 
Patienten erhalten werden. 

Rechts sind die berechneten Beanspruchungen 
im Titanteil (erstes Bild) sowie im Polyethylenteil 
(zweites Bild) des Implantates dargestellt.
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